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Sono stati posizionati dispositivi PICC TIPO GROSHONG in 473
Pazienti affette da tumore mammario con grading differente ed in 

vari stadi della malattia

PAZIENTE

SENOLOGIA
Diagnosi di 

K mammario

ONCOLOGIA
Stadiazione

Grading
Terapia

Scelta del dispositivo
Utililizzo del dispositivo

RADIOLOGIA
Posizionamento

controllo

-FEC fluoro uracile-epirubicina-

ciclofosfamide

-Taxolo Avastin

-EC epirubicina-ciclofosfamide

I dispositivi sono stati posizionati sul lato 
preferito dalle Pazienti:

20 % braccio destro

70 % braccio sinistro

10% lato obbligato ( varianti anatomiche, sequele post-

chirurgiche)



09/06/2010

2

Tutti i dispositivi sono stati posizionati in sala 
radiologica con tecnica ecoguidata e controllo 

fluoroscopico del torace
1) eventi avversi legati al posizionamento 

2) complicanze legate alla gestione

EMATOMA DA PUNTURA ARTERIOSA 2 0,4 %

PARESTESIE DA MICROTRAUMATISMO DI
TERMINAZIONI NERVOSE

3 0.5%

LESIONI DI UN DOTTO LINFATICO 2 0,4%

INFEZIONI DEL SITO D’INSERZIONE 0 0

INFEZIONE DEL SITO D’INSERZIONE CON 
TROMBOFLEBITE

25 5,5 %

DISLOCAZIONI 5 1 %

ROTTURE ED EMBOLIZZAZIONE 1 0,2 %

complicanze

5,5 %
Infezioni del sito

D’inserzione

TVP

2,5 %
altro

Cattiva gestione

Addestramento
personale

Personale
riconoscibile

INFEZIONE DEL SITO D’INSERZIONE
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ABBIAMO PRESO IN 
CONSIDERAZIONE SOLTANTO 

I TROMBI PARIETALI  
IGNORANDO IL FIBRIN SLEEVE 

APPREZZABILE SEMPRE NEI 
PRIMI GIORNI.

CONTROLLO

PAZIENTI SINTOMATICI
PAZIENTI CON PREG TVP
PICC MALFUNZIONANTI

PICC DISLOCATI

Sintomi maggiori
Dolore 

Congestione
tumefazione

Sintomi minori
Arrossamento
Senso di peso

parestesie

RANDOM

CASI NUMERO TVP %

PAZIENTI CON SINTOMI MAGGIORI 41 19

PAZIENTI CON SINTOMI MINORI 50 1

PICC MALFUNZIONANTI e DISLOCATI 15 2

PAZIENTI CON PREGRESSA TVP 24 1

CONTROLLI RANDOM 102 2

PAZIENTI CONTROLLATI 232
25 10,7

PAZIENTI NON CONTROLLATI
241

TVP

TVP PICC CORRELATE 

10,7 %

 Ecografia 

 Test di compressione

 Sensibilità 97% Specificità 94%

 Ecocolor-doppler

 Sensibilità 98% Specificità 100%

 Flebografia: trombosi del tronco anonimo e 
della VCS

78 % DELLE PAZIENTI ( 369)

IL DISDPOSITIVO E’ STATO 

BEN TOLLERATO

22% DELLE PAZIENTI (104)

IL DISPOSITIVO NON E’ 

STATO BEN TOLLERATO ( 

SENSO DI IMPACCIO E 

FASTIDIO, NON 

ACCETTAZIONE DELLA 

MALATTIA)

GRADEVOLEZZA
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TUTTE LE PAZIENTI

HANNO 

MANIFESTATO 

SODDISFAZIONE 

DALL’ASSENZA DI 

SEQUELE 

CICATRIZIALI ALLA 

RIMOZIONE DEL 

DISPOSITIVO.

Grazie per l’attenzione e Buone Feste       Cremona 2009

Luci d’artista Torino 2009


